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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由深圳市易瑞生物技术股份有限公司提出。 

本文件由广东省质量检验协会归口。 

本文件起草单位：       

本文件主要起草人：       
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乳中乳铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法 

1 范围 

本方法规定了乳中乳铁蛋白的磁微粒化学发光测定方法。 

本方法适用于生鲜乳、巴杀乳、乳粉（含成品乳粉）中乳铁蛋白的快速测定。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法 

GB/T 27404  实验室质量控制规范 食品理化检测 

 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 原理 

本方法采用化学发光竞争法原理。试样中的乳铁蛋白经过处理，样液与试剂盒中的抗原标记物竞争

结合磁微粒载体连接的乳铁蛋白特异性抗体或与试剂盒中磁微粒载体连接的抗原竞争结合乳铁蛋白特

异性抗体标记物，形成抗原抗体复合物。经磁分离清洗后全自动化学发光测定仪测定得到相应的相对光

单位数值(RLU)，试样中乳铁蛋白含量与 RLU值之间成反比。 

5 试剂和材料 

除另有说明外，本方法所用的试剂均为分析纯，实验室用水应符合GB/T 6682规定的二级水。 

试剂 

5.1.1 氯化钠（NaCl）。 

5.1.2 十二水合磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）。 

5.1.3 磷酸二氢钾（KH2PO4）。 

5.1.4 氯化钾（KCl）。 

试剂配制 

5.2.1 磷酸盐缓冲液：准确称取 8 g氯化钠（5.1.1）、2.9 g十二水合磷酸氢二钠（5.1.2）、0.2 g

磷酸二氢钾（5.1.3）、0.2 g 氯化钾（5.1.4），在烧杯中用水溶解后转移至 1000 mL 容量瓶中，定容

至 1000 mL，摇匀。 

5.2.2 样本稀释液：由磁微粒化学发光检测试剂盒配套提供，或根据使用说明书配制。 

标准品 

乳铁蛋白标准品（CAS号：146897-68-9），纯度≥95%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准

品，或可以使用满足溯源要求的商品化标准溶液。 

标准溶液配制 

5.4.1 标准储备液（5.0 mg/ml）：称取 50 mg（精确到 0.1 mg）牛乳铁蛋白标准品用水溶解，转移至
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10 mL容量瓶并定容至刻度，混匀，0～4 ℃条件下保存，可保存 3个月。 

5.4.2 标准工作液：准确吸取标准储备液（5.4.1），用磷酸盐缓冲液（5.2.1）配制成浓度范围为 0～

12 ug/mL的标准工作液，临用现配。 

材料 

乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒，适用于生鲜乳、巴杀乳、乳粉（含成品乳粉）。需在 2～8℃、

干燥、避光条件下保存。 

6 仪器和设备 

电子天平：感量为 0.01 g和 0.1 mg。 

涡旋混匀仪。 

移液器：10 uL，100 μL，1000 uL。 

全自动化学发光测定仪。 

7 分析步骤 

按照操作说明书要求进行操作。 

注：整个分析操作过程应在指定区域内进行。该区域应避光（直射阳光）、具备相对独立的操作台

和废弃物存放装置。在整个实验过程中，实验废弃物应按照接触剧毒物的要求分类存放。 

样品制备 

7.1.1 生鲜乳、巴杀乳 

按乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒说明书进行样本稀释。 

7.1.2 乳粉（含成品乳粉） 

准确称取 3 g（精确至 0.01 g）乳粉至 50 mL离心管中，加入 27 mL纯水，用涡旋混匀仪涡旋混匀

2 min，制备 10%的复原乳。按照乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒说明书进行下一步稀释。 

标准曲线制备 

按照试剂盒说明书提供的校准程序进行校准，以标准工作液被测组分的浓度为横坐标，以发光信号

RLU值的LN函数值LN（RLU/RLU0/(1-RLU/RLU0））为纵坐标，绘制标准曲线。 

试样溶液测定 

将待测液在全自动化学发光测定仪上使用乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒进行测定，通过孵

育、清洗、读数得到乳铁蛋白的浓度。 

8 结果计算 

系统软件通过校准曲线来自动计算样本的测试结果。实际检测浓度值：仪器测试结果×稀释倍数=

样本浓度值。 

9 结果表述 

试样中乳铁蛋白含量由全自动化学发光测定仪自动计算并显示，单位为毫克每千克(mg/kg)。 

10 精密度 



T/GDAQI XXXX—2026 

3 

重复性 

在重复性条件下,两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。 

再现性 

在再现性条件下,两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的25%。 

11 检出限与线性范围 

本文件方法乳铁蛋白的检出限为:当样本稀释倍数为5 倍时，检出限为2.5 mg/kg，线性范围为

2.5mg/kg～60 mg/kg；当样本稀释倍数为20 倍时，检出限为10 mg/kg，线性范围为10mg/kg～240 mg/kg；

当样本稀释倍数为200倍时，检出限为100 mg/kg，线性范围为100 mg/kg～2400 mg/kg，以此类推。 
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附 录 A  

（规范性） 

乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒性能评价要求 

A.1 概述 

本附录参照GB/T 27404的要求，规定了乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒的技术性能要求，用于

对磁微粒化学发光快速定量检测类产品的技术性能进行验证，以确认其适用于本方法。 

A.2 准确性评价 

采用5 mg/kg、10 mg/kg、100 mg/kg 3个浓度水平的加标样品在3家实验室进行3次平行实验回收率

应控制在80%～120%之间。计算试剂盒检测结果与实物标准样品的偏差，3个浓度水平的偏差均应控制在

-30%～10%之间。 

A.3 检出限 

测定20份阴性样品，计算平均值加3倍标准差，其结果应小于或等于产品灵敏度标示值，检出限应

小于2.5 mg/kg。 

A.4 试剂盒质控评价 

按照试剂盒使用说明书进行操作，阳性质控样品的检测结果回收率均在80%～120%范围内，表明本

检测试剂盒质量合格。 

 

 


