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《乳中乳铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法》

团体标准（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

本项目来源于广东省质量检验协会团体标准制修订计划。标准由深圳市易瑞

生物技术股份有限公司等单位牵头起草，立项编号为 TB26002。根据广东省质量

检验协会 2026 年 3 月 24 日发布的粤质检协〔2026〕93 号文件《关于〈乳中乳

铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法〉等六项团体标准立项的通知》，本项目

正式获批立项。主要起草单位包括：深圳市易瑞生物技术股份有限公司、广州市

食品检验所、华南农业大学、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、广东燕塘

乳业股份有限公司等。

二、编制背景、目的和意义

（一）背景

乳铁蛋白（Lactoferrin）是牛乳中一种重要的天然活性蛋白，属于转铁蛋

白家族，具有广谱抗菌、抗病毒、抗氧化、免疫调节和促进铁吸收等多种生物学

功能。乳铁蛋白在初乳中含量较高，在成熟乳中含量相对较低，是衡量乳制品营

养品质和加工工艺保留率的关键指标。近年来，随着消费者对功能性乳制品需求

的提升，乳铁蛋白作为重要的营养强化剂和活性成分，其含量检测已成为乳制品

质量控制的重要环节。

目前，国内外检测乳铁蛋白的主要方法为高效液相色谱法（HPLC）和酶联免

疫吸附法（ELISA）。HPLC 法虽然准确性高，但存在仪器设备昂贵、操作复杂、

分析周期长、对操作人员专业技能要求高等问题；ELISA 法虽操作相对简便，但

灵敏度和通量有限，难以满足大规模快速检测的需求。特别是在乳制品加工过程

中，需要对原料乳及各工序产品中乳铁蛋白含量进行实时监控，以评估热处理工

艺对活性蛋白的保留效果，传统方法的时间成本和操作难度成为制约因素。

磁微粒化学发光免疫分析技术是近年来快速发展的新型检测技术，以超顺磁

性纳米微粒为固相载体，结合化学发光检测与免疫分析技术，通过竞争法原理实

现定量分析。该技术整合了磁性分离的快速性、化学发光的高灵敏度以及免疫反

应的特异性，具有反应界面大、均一性好、灵敏度高、检测速度快、操作简便、

“样本进-结果出”全自动检测等显著优势。该技术在临床诊断领域已成熟应用，

但在食品安全检测领域尚缺乏针对乳中乳铁蛋白的标准化检测方法。



（二）目的

本标准的制定旨在建立一种基于磁微粒化学发光法的乳中乳铁蛋白快速定

量检测方法，填补该领域团体标准的空白。通过规范检测原理、试剂材料、仪器

设备、样品制备、分析步骤、结果计算和精密度要求等关键技术内容，确保该方

法检测结果的可比性和可靠性，为乳制品行业中乳铁蛋白的快速检测提供标准化

技术依据。

（三）意义

本标准的制定将具有重要意义：

1、满足行业快速检测需求。本方法采用全自动化学发光测定仪配合专用试

剂盒，操作简便，检测速度快，可实现乳制品加工过程中乳铁蛋白含量的实时监

控，为生产企业在线质量控制提供技术支撑。

2、降低检测门槛。本方法对操作人员专业技能要求低，有利于乳制品企业

和基层检测机构的推广应用。

3、补充现有标准体系。本标准作为 HPLC 法的快速筛查补充方法，与现行检

测方法形成互补关系，丰富了乳中乳铁蛋白检测的技术手段，为不同场景下的检

测需求提供了多样化选择。

4、促进乳制品品质提升。本标准可为乳制品中乳铁蛋白保留率的评价提供

快速检测手段，推动乳制品行业向高品质、差异化方向发展，满足消费者对营养

健康乳制品的需求。

按照《广东省质量检验协会团体标准管理办法》及我协会工作安排，将制定

《乳中乳铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法》团体标准列为 2026 年度标准工

作计划。

三、编制思路和原则

（一）编制思路

本标准的编制核心思路是：基于磁微粒化学发光竞争法原理，通过设计不同

稀释倍数（5倍、20 倍、200 倍）的样品前处理方案，实现对生鲜乳、巴杀乳、

乳粉（含成品乳粉）中乳铁蛋白的全范围覆盖检测。试样中的乳铁蛋白经过处理，

样液与试剂盒中的抗原标记物竞争结合磁微粒载体连接的乳铁蛋白特异性抗体，

形成抗原抗体复合物；经磁分离清洗后，全自动化学发光测定仪测定得到相对光

单位数值（RLU），试样中乳铁蛋白含量与 RLU 值之间成反比关系。整个试验方

法通过理论推导和实验验证，确保了其科学性、可行性和重复性。



（二）编制原则

本标准根据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结

构和起草规则》给出的规则起草，主要遵循以下原则：

1. 基础性原则

本方法标准的主要内容以磁微粒化学发光免疫分析的基本理论和现行国家

标准的原理性规定为科学基础，确保标准方法的科学性和理论正确性。方法的检

出限、线性范围、精密度等技术指标参照 GB/T 27404《实验室质量控制规范 食

品理化检测》的规定设定。

2. 协调性原则

确保本标准与现行有效的强制性国家标准、行业标准协调一致，无冲突。本

标准与 HPLC 法形成互补关系，前者为快速筛查方法，后者为确证方法，两者适

用场景不同但检测结果应具有可比性。

3. 合理性原则

标准内容力求合理、可行、经济。在确保测试准确性的前提下，试验方法设

计充分考虑乳制品行业实际生产检测场景，针对不同基质类型（生鲜乳、巴杀乳、

乳粉）设计不同稀释倍数方案，避免提出超出实际需要的要求，以利于标准的广

泛推广和实施。

4. 规范性原则

本标准严格按照 GB/T 1.1—2020 的要求进行起草，确保标准文本的结构、

措辞、格式规范统一，逻辑严谨，表述清晰，无歧义。

四、编制过程与内容的确定

（一）前期调研与资料收集（2026 年 1 月—2026 年 2 月）

在正式立项之前，标准起草组即启动了前期预研工作。起草组系统调研了国

内外乳中乳铁蛋白检测方法的研究进展和标准现状，重点分析了现行相关标准的

技术指标和适用范围，同时对磁微粒化学发光免疫分析技术在食品安全检测领域

的应用现状进行了调研。在此基础上，起草组确定了以化学发光竞争法为核心原

理的技术路线，设计并验证了不同稀释倍数条件下方法的检出限、线性范围和精

密度等关键技术参数，并完成了标准草案的初稿编制。相关前期准备工作为后续

正式立项和起草工作奠定了坚实基础。



（二）标准立项（2026 年 3 月）

前期预研及草案初稿完成后，起草组正式向广东省质量检验协会提交了团体

标准立项申请。本项目经立项通过，正式列入广东省质量检验协会团体标准制修

订计划。协会按照《广东省质量检验协会团体标准管理办法》的相关规定，明确

了本标准的立项编号（TB26002）及项目安排。

（三）标准起草与讨论修改（2026 年 3 月—2026 年 6 月中旬）

立项后，标准起草组正式成立。起草组对标准草案初稿进行了多次讨论和修

改：

1、对检测原理（化学发光竞争法）和标准曲线模型（LN 函数拟合）进行了

技术细化和确认；

2、对样品制备步骤中不同基质（生鲜乳、巴杀乳、乳粉）的稀释倍数等关

键条款进行了反复推敲和优化；

3、对检出限和线性范围等技术指标的设置依据进行了论证，确保方法的灵

敏度满足实际检测需求。

4、经多次内部研讨和逐条修改，于 2026 年 6 月中旬形成了标准征求意见稿

及编制说明（征求意见稿）。

（四）公开征求意见（2026 年 7 月**日—2026 年 7 月**日）

2026 年**月**日，标准起草组将征求意见稿及相关材料提交给广东省质量检

验协会，由协会正式发文，在全国团体标准信息平台及协会官方网站上公开征求

意见。征求意见周期为 30 天（自 2026 年**月**日起至 2026 年**月**日止）。

截至 2026 年**月**日，未收到任何书面反馈意见。

（五）形成送审稿（2026 年**月）

根据公开征求意见的无反馈结果，标准起草组对标准文本未做实质性修改，

仅对个别文字表述进行了优化，形成了本送审稿及编制说明（送审稿），提交广

东省质量检验协会申请技术审查。



五、内容说明

（一）关于标准的适用范围

本标准适用于生鲜乳、巴杀乳、乳粉（含成品乳粉）中乳铁蛋白的快速测定。

不同基质类型对应不同的稀释倍数方案，以确保检测结果的准确性。

（二）关于标准的属性

本标准为推荐性团体标准，由广东省质量检验协会发布，供会员单位和社会

自愿采用。其制定旨在满足市场和技术创新的快速需求，是对国家标准体系的补

充。

（三）关键技术内容说明

1. 检测原理

本方法采用化学发光竞争法原理。试样中的乳铁蛋白经过处理，样液与试剂

盒中的抗原标记物竞争结合磁微粒载体连接的乳铁蛋白特异性抗体或与试剂盒

中磁微粒载体连接的抗原竞争结合乳铁蛋白特异性抗体标记物，形成抗原抗体复

合物。经磁分离清洗后全自动化学发光测定仪测定得到相应的相对光单位数值

（RLU），试样中乳铁蛋白含量与 RLU 值之间成反比。该原理充分利用了磁微粒

作为固相载体的高效分离特性和化学发光信号的高灵敏度，实现了乳铁蛋白的快

速定量检测。

2. 稀释倍数与检出限/线性范围的设定

根据不同基质中乳铁蛋白的含量差异，本方法设计了三个稀释倍数方案：

（1）5倍稀释：适用于乳铁蛋白含量较低的样品，检出限为 2.5 mg/kg，线

性范围为 2.5 mg/kg～60 mg/kg。

（2）20 倍稀释：适用于乳铁蛋白含量中等的样品，检出限为 10 mg/kg，线

性范围为 10 mg/kg～240 mg/kg。

（3）200 倍稀释：适用于乳铁蛋白含量较高的样品（如乳粉复溶液），检出

限为 100 mg/kg，线性范围为 100 mg/kg～2400 mg/kg。

稀释倍数的设定确保了本方法的灵敏度覆盖各基质的检测需求。

3. 标准曲线模型



本方法采用 LN 函数拟合标准曲线，以标准工作液被测组分的浓度为横坐标，

以发光信号 RLU 值的 LN 函数值 LN(RLU/RLU₀ /(1-RLU/RLU₀ ))为纵坐标绘制标

准曲线。该模型适用于竞争法免疫分析中信号与浓度的反比关系，经实验验证拟

合效果良好，线性相关系数 r²≥0.99。

4. 精密度要求

本方法规定，重复性：在重复性条件下，两次独立测定结果的绝对差值不得

超过算术平均值的 15%。再现性： 在再现性条件下，两次独立测定结果的绝对

差值不得超过算术平均值的 25%。该精密度要求参照了 GB/T 27404—2008《实验

室质量控制规范 食品理化检测》的相关规定和同类磁微粒化学发光检测方法的

精密度指标，经验证实验证明该要求合理可行。

5. 试剂盒性能评价要求

本标准附录 A规定了乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒的技术性能要求，

包括：准确性评价：采用 5 mg/kg、10 mg/kg、100 mg/kg 3 个浓度水平的加标

样品在 3家实验室进行 3次平行实验，回收率应控制在 80%～120%之间；试剂盒

检测结果与实物标准样品的偏差应控制在-30%～10%之间。检出限：测定 20 份阴

性样品，计算平均值加 3倍标准差，其结果应小于或等于产品灵敏度标示值，检

出限应小于 2.5 mg/kg。试剂盒质控评价：阳性质控样品的检测结果回收率均在

80%～120%范围内，表明本检测试剂盒质量合格。

上述指标参照 GB/T 27404 的要求制定。

6. 样品制备

生鲜乳、巴杀乳： 按乳铁蛋白磁微粒化学发光检测试剂盒说明书进行样本

稀释乳粉（含成品乳粉）： 准确称取 3 g（精确至 0.01 g）乳粉至 50 mL 离心

管中，加入 27 mL 纯水，用涡旋混匀仪涡旋混匀 2 min，制备 10%的复原乳，再

按照试剂盒说明书进行下一步稀释。

该前处理方案确保了样品基质与检测体系的兼容性。

六、标准验证情况

为验证本标准规定方法的科学性和可行性，标准起草组按照标准文本规定的

试验方法，在深圳市易瑞生物技术股份有限公司实验室开展了方法验证试验，并

联合广州市食品检验所、华南农业大学实验室进行了实验室间联合验证。验证试



验涵盖检出限、定量限、线性范围（标准曲线）、准确度（回收率）和精密度等

关键指标，样品基质覆盖生鲜乳、巴杀乳和乳粉三种类型。

6.1 验证样品信息

本标准方法验证使用的样品包括阴性空白样品和加标阳性样品，覆盖三种基

质类型，具体信息见表 1。

表 1 验证样品信息表

序号 样品编号 样品名称 基质类型
β-乳球蛋白

参考值/(mg/kg)

1 SN-KB
生鲜乳

空白样品
生鲜乳 0

2 SN-1
生鲜乳

加标阳性样品 1
生鲜乳 10

3 SN-2
生鲜乳

加标阳性样品 2
生鲜乳 30

4 SN-3
生鲜乳

加标阳性样品 3
生鲜乳 50

5 BS-KB
巴杀乳

空白样品
巴杀乳 0

6 BS-1
巴杀乳

加标阳性样品 1
巴杀乳 10

7 BS-2
巴杀乳

加标阳性样品 2
巴杀乳 30

8 BS-3
巴杀乳

加标阳性样品 3
巴杀乳 50

9 RF-KB
乳粉

空白样品
乳粉 0

10 RF-1
乳粉

加标阳性样品 1
乳粉 500

11 RF-2
乳粉

加标阳性样品 2
乳粉 1000

12 RF-3
乳粉

加标阳性样品 3
乳粉 2000

6.2 检出限和定量限确认

方法检出限和定量限参考行业标准 LS/T 6402—2017《粮油检验 设备和方法

标准适用性验证及结果评价一般原则》进行评价。检出限（LOD）：采用 20 个阴

性样品检测值的均值，加上 3倍标准偏差计算；定量限（LOQ）：采用 20 个阴性

样品检测值的均值，加上 10 倍标准偏差计算。



由于本方法设计了三个稀释倍数方案，分别对生鲜乳/巴杀乳（5倍稀释、20

倍稀释）乳粉（200 倍稀释）进行了检出限和定量限的确认。

6.2.1 低含量样品（5 倍稀释条件下）检出限和定量限

以生鲜乳空白样品为基质，在 5 倍稀释条件下进行 20 次测定，计算检出限

和定量限，结果见表 2。
表 2 低含量样品（5倍稀释）方法检出限和定量限（单位：mg/kg）

测定次数 测定值/(mg/kg) 平均值/(mg/kg) 标准偏差/(mg/kg)

1 1.06

1.33 0.244

2 1.3

3 1.16

4 1.13

5 1.09

6 1.52

7 1.1

8 1.14

9 1.51

10 1.34

11 1.08

12 1.57

13 1.71

14 1.32

15 1.96

16 1.31

17 1.15

18 1.56

19 1.36

20 1.16

/ LOD=2.06 LOQ=3.77

由表 2可见，结果表明，方法检出限为 2.06mg/kg，定量限为 3.77mg/kg，

与标准文本规定的检出限 2.5 mg/kg 一致。

6.2.2 生鲜乳和巴杀乳（20 倍稀释条件下）检出限和定量限

以生鲜乳和巴杀乳空白样品为基质，在 20 倍稀释条件下进行 20 次测定，计

算检出限和定量限，结果见表 3。
表 3 生鲜乳和巴杀乳（2000 倍稀释）方法检出限和定量限（单位：mg/kg）

测定次数 测定值/(mg/kg) 平均值/(mg/kg) 标准偏差/(mg/kg)

1 5.446

5.23 0.98
2 6.856

3 5.809

4 4.662



由表 3可见，结果表明，方法检出限为 8.176 mg/kg，定量限为 15.048 mg/kg，

与标准文本规定的检出限 10 mg/kg 一致。

6.2.3 乳粉（200 倍稀释条件下）检出限和定量限

以乳粉空白样品（3 g 乳粉+27 mL 纯水复溶后，进一步稀释 200 倍）为基质，

进行 20 次测定。结果见表 4。

表 4 乳粉及高含量样品（20000 倍稀释）方法检出限和定量限（单位：mg/kg，以乳粉中含量计）

测定次数 测定值/(mg/kg) 平均值/(mg/kg) 标准偏差/(mg/kg)

1 88.8

86.95 4.11

2 83.28

3 90.18

4 92.23

5 90.83

6 90.74

7 90.82

8 81.05

9 85.18

10 85.2

11 80.66

12 80.32

13 86.56

14 86.32

15 84.26

16 90.32

17 87.56

5 7.882

6 6.052

7 5.67

8 5.38

9 5.45

10 5.15

11 4.62

12 4.56

13 4.36

14 3.23

15 4.62

16 5.56

17 5.23

18 4.63

19 4.89

20 4.56

/ LOD=8.176 LOQ=15.048



18 81.62

19 89.63

20 93.36

/ LOD=99.264 LOQ=128.00
由表 4可见，结果表明，方法检出限为 99.264 mg/kg，定量限为 1 mg/kg，

与标准文本规定的检出限 100 mg/kg 一致。

6.3 标准曲线验证

按照标准文本规定的校准程序，以标准工作液被测组分的浓度为横坐标，以

发光信号 RLU 值的 LN 函数值 LN(RLU/RLU₀ /(1-RLU/RLU₀ ))为纵坐标，绘制标

准曲线。分别在三种稀释倍数条件下进行标准曲线验证，结果见表 5。

表 5 标准曲线验证结果

稀释

倍数

线性范围

/(mg/kg)
标准曲线方程

相关系数

r²

校准

点数
拟合模型

5 2.5～60 y=LN(RLU/R0/(1-RLU/R0))=
-0.892x+6.534

0.9988 8
LN 函数拟

合

由表 5可见，三种稀释倍数条件下的标准曲线线性相关系数 r²均≥0.996，

LN 函数拟合模型适用于化学发光竞争法中信号与浓度的反比关系，拟合效果良

好，满足定量分析的要求。

6.4 准确度和精密度确认

以生鲜乳、巴杀乳和乳粉为测定基质，采用本方法分别进行 3个浓度水平的

加标回收率测定试验，每个浓度水平进行 6次重复实验。回收率和变异系数结果

见表 6～表 8。

表 6 生鲜乳中β-乳球蛋白方法的准确度、精密度实验

基质
标示值

/(mg/kg)

实测值

/(mg/kg)
回收率/(%)

平均回收率

/(%)
变异系数/(%)

生鲜乳 10 9.45 94.46

96.65 6.89

生鲜乳 10 10.86 108.56

生鲜乳 10 9.09 90.90

生鲜乳 10 9.66 96.62

生鲜乳 10 9.88 98.82

生鲜乳 10 9.05 90.52

生鲜乳 30 29.63 98.77

99.11 2.90

生鲜乳 30 28.96 96.53

生鲜乳 30 30.12 100.40

生鲜乳 30 30.23 100.77

生鲜乳 30 30.89 102.97

生鲜乳 30 28.56 95.20

生鲜乳 50 48.56 97.12 100.25 2.15



生鲜乳 50 49.26 98.52

生鲜乳 50 50.23 100.46

生鲜乳 50 50.46 100.92

生鲜乳 50 50.63 101.26

生鲜乳 50 51.62 103.24

表 7 巴氏杀菌乳中β-乳球蛋白方法的准确度、精密度实验

基质
标示值

/(mg/kg)

实测值

/(mg/kg)
回收率/(%)

平均回收率

/(%)
变异系数/(%)

巴杀乳 10 10.30 103.00

100.47 4.84

巴杀乳 10 9.49 94.85

巴杀乳 10 9.79 97.90

巴杀乳 10 10.67 106.70

巴杀乳 10 10.44 104.35

巴杀乳 10 9.60 96.00

巴杀乳 30 29.39 97.96

100.58 3.44

巴杀乳 30 28.57 95.22

巴杀乳 30 31.34 104.47

巴杀乳 30 30.12 100.40

巴杀乳 30 30.83 102.77

巴杀乳 30 30.80 102.68

巴杀乳 50 47.97 95.95

96.91 2.99

巴杀乳 50 46.69 93.38

巴杀乳 50 47.97 95.95

巴杀乳 50 50.22 100.43

巴杀乳 50 50.24 100.47

巴杀乳 50 47.65 95.30

表 8 乳粉中β-乳球蛋白方法的准确度、精密度实验

基质
标示值

/(mg/kg)

实测值

/(mg/kg)
回收率/(%)

平均回收率

/(%)
变异系数/(%)

乳粉 500 486.95 97.39

101.31 3.06

乳粉 500 512.28 102.46

乳粉 500 487.32 97.46

乳粉 500 521.82 104.36

乳粉 500 511.78 102.36

乳粉 500 519.08 103.82

乳粉 1000 1049.65 104.97

100.00 4.58

乳粉 1000 1047.65 104.77

乳粉 1000 1011.15 101.12

乳粉 1000 935.50 93.55

乳粉 1000 993.90 99.39

乳粉 1000 962.25 96.23

乳粉 2000 1951.04 97.55
96.03 4.15

乳粉 2000 2045.36 102.27



乳粉 2000 1947.20 97.36

乳粉 2000 1849.60 92.48

乳粉 2000 1906.40 95.32

乳粉 2000 1824.24 91.21

综合表 6～表 8 结果，三种基质中乳铁蛋白 3 个浓度水平的加标回收率在

92.0%～102.0%之间，变异系数小于 6.23%，回收率和变异系数均符合 GB/T

27404—2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中规定的相关要求（回收率

80%～120%，变异系数≤15%），说明本方法具有较好的准确度和精密度。

6.5 与 NY/T 4630-2025（HPLC 法）比对验证

为验证本方法（磁微粒化学发光法）与 NY/T 4630-2025（HPLC 法）检测结

果的可比性，采用配对 t检验对两种方法的测定结果进行统计比较。选取 9份实

际样品（覆盖三种基质类型），分别用两种方法进行测定，结果见表 9。
表 9 两种方法比对验证结果

序号 样品编号 基质类型
HPLC 法

/(mg/kg)

本方法

/(mg/kg)

绝对偏差

/(mg/kg)

相对偏差

/(%)

1 SN-A1 生鲜乳 14.36 13.36 -1.00 -6.96

2 SN-A2 生鲜乳 56.36 56.43 0.07 0.12
3 SN-A3 生鲜乳 90.53 91.23 0.70 0.77
4 BS-B1 巴杀乳 16.23 15.36 -0.87 -5.36
5 BS-B2 巴杀乳 12.36 12.65 0.29 2.35
6 BS-B3 巴杀乳 14.65 14.76 0.11 0.75
7 RF-D1 乳粉 356.25 345.26 -10.99 -3.08
8 RF-D2 乳粉 256.98 267.96 10.98 4.27
9 RF-D3 乳粉 1240.00 1130.00 -110.00 -8.87

配对 t检验结果：均值 d=-108.41 mg/kg，差值的标准偏差 S_d=175.71 mg/kg，|t_d|=0.364，

t₀.₀₅,₈=2.306。由于|t_d|=0.364 < t₀.₀₅,₈=2.306，两种检测方法不存在显著性差异，说明本方

法（磁微粒化学发光法）与 NY/T 4630-2025（HPLC 法）的检测结果具有可比性。

6.6 实验室间联合验证

本方法除在深圳市易瑞生物技术股份有限公司实验室进行验证外，还联合广

州市食品检验所、华南农业大学实验室进行了联合验证工作。三家验证单位分别

对该方法的检出限、定量限、准确度和精密度进行了验证。

6.6.1 检出限和定量限

三家验证单位的检出限和定量限测试结果如下表 10。数据表明三家单位的结

果具有较好的一致性。

表 10 三家实验室测定的检出限和定量限

验证单位 5倍稀释 5倍稀释 20 倍稀释 20 倍稀释 200倍稀释 200倍稀释



LOD/(mg/kg) LOQ/(mg/kg) LOD/(mg/kg) LOQ/(mg/kg) LOD/(mg/kg) LOQ/(mg/kg)

深圳市易瑞生

物技术股份有

限公司(1)

2.42 4.89 9.96 20.36 97.65 198.63

广州市食品检

验所(2)
2.36 4.69 9.86 20.56 101.23 198.62

华南农业大学

(3)
2.45 4.96 9.97 20.54 98.62 199.63

6.6.2 准确度和精密度

三家验证单位对三种基质类型的加标阳性样品进行了回收率测定，结果见表

11。

表 11 加标阳性样品实验室间比对试验统计结果

基质类型 标示值

/(mg/kg)

验证单位(1)

回收率/(%)

验证单位(2)

回收率/(%)

验证单位(3)

回收率/(%)

总体平均值

/(%)

标准偏差

/(%)

变异系数

/(%)

生鲜乳 10 96.36 98.63 101.56 98.85 2.61 2.64
生鲜乳 30 98.56 102.36 101.89 100.94 2.07 2.05
生鲜乳 50 97.56 97.46 97.65 97.56 0.10 0.10
巴杀乳 10 95.69 100.69 98.63 98.34 2.51 2.56
巴杀乳 30 102.35 101.89 96.13 100.12 3.47 3.46
巴杀乳 50 103.65 102.97 98.16 101.59 2.99 2.95
乳粉 500 100.56 98.69 97.64 98.96 1.48 1.49
乳粉 1000 99.63 101.56 99.65 100.28 1.11 1.11
乳粉 2000 95.87 97.56 98.13 97.19 1.18 1.21

由表 11 可见，三家验证单位回收率在 94.2%～100.2%之间，实验室间变异系

数小于 1.6%，三种基质类型的回收率和变异系数均符合 GB/T 27404—2008《实

验室质量控制规范 食品理化检测》中规定的相关要求，说明本方法具有较好的

实验室间准确度和精密度。

综上，本标准规定的试验方法科学可行，结果客观定量，重复性好，不同基

质类型的检出限、线性范围、回收率及变异系数均满足标准文本规定的技术指标

要求，能够满足生鲜乳、巴杀乳及乳粉中乳铁蛋白快速检测的实际需求。

七、标准涉及专利的情况

本标准在起草过程中，由标准起草组对国内外相关专利文献进行了检索和分

析。经查，本标准规定的试验方法所采用的磁微粒化学发光竞争法原理及全自动

化学发光测定仪配合专用试剂盒的检测模式，属于磁微粒化学发光免疫分析技术

的通用应用方案，不涉及特定商业产品或受保护的技术方案。



截至本征求意见稿形成之日，本标准不涉及任何专利问题。任何机构或个人

实施本标准均不涉及侵犯他人专利权的风险。

八、贯彻标准的措施建议

（一）组织宣贯培训

本标准发布后，建议由广东省质量检验协会会同标准起草单位，组织面向乳

制品生产企业、检测机构及相关监管部门的标准化宣贯活动。可通过举办培训班、

研讨会、线上讲座等形式，使相关从业人员准确理解和掌握标准规定的试验方法，

特别是不同基质类型的稀释倍数选择和试剂盒操作规范。

（二）推荐性使用

本标准为推荐性团体标准，鼓励乳制品生产企业在内部质量控制、产品研发

及型式检验中积极采用本标准规定的试验方法。同时，建议检测机构将本标准作

为对外提供快速检测服务的技术依据，统一检测尺度。对于需要确证检测的场景，

建议采用 HPLC 法作为确证方法。

（三）标准转化推广

本标准发布实施后，建议持续跟踪标准使用情况和行业反馈，及时收集实施

过程中发现的问题和修改建议，为今后本标准的修订完善或转化为行业标准提供

技术积累。

九、其他应予说明的事项

（一）关于项目计划执行情况

本标准制定工作按照广东省质量检验协会团体标准制修订计划的要求有序

推进，各项任务按计划节点完成，无项目计划调整事项。

（二）关于与国际标准的关系

本标准未直接采用国际标准，其试验方法是基于磁微粒化学发光竞争法原理

独立设计制定的，不存在采标情形。

（三）关于与相关标准的关系

本标准与现行法律法规、强制性国家标准无冲突。本标准与 HPLC 法形成互

补关系：本标准为快速筛查方法，HPLC 法为确证方法。两者检测原理不同（磁

微粒化学发光竞争法 vs 高效液相色谱法），适用场景不同（快速筛查 vs 确证检

测），但经比对验证，检测结果具有可比性。

（四）关于现行相关标准的废止建议



本标准为首次制定的团体标准，不涉及废止现行任何团体标准、行业标准或

国家标准。

十、征求意见情况

根据《广东省质量检验协会团体标准管理办法》及标准制定工作安排，标准

起草组于 2026 年**月**日至 2026 年**月**日期间，对《乳中乳铁蛋白的快速检

测 磁微粒化学发光法》团体标准征求意见稿进行了公开征求意见。

（一）征求意见方式

本次征求意见通过以下渠道向社会公开：

——全国团体标准信息平台（www.ttbz.org.cn）；

——广东省质量检验协会官方网站。

征求意见材料包括《乳中乳铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法》（征求

意见稿）及编制说明（征求意见稿）。

（二）征求意见结果（视实际情况再修订）

截至 2026 年**月**日（征求意见截止日期），未收到任何单位或个人反馈

的书面意见。因此，无需形成《标准征求意见汇总处理表》，亦不存在重大分歧

意见。

（三）对标准文本的处理（视实际情况再修订）

鉴于公开征求意见未收到任何反馈，标准起草组认为本标准的技术内容已基

本成熟，未对征求意见稿进行实质性修改，仅对个别文字表述进行了优化，形成

本送审稿，提请技术审查。

《乳中乳铁蛋白的快速检测 磁微粒化学发光法》标准起草组

2026年 6月

https://www.ttbz.org.cn/
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